


分子量分画範囲は、50,000～300であり、中高分子用



であるが、5万以上の高分子試料では低流速測定が望

ましい。

3.3 試料注入量の影響

図７に、TSK－GEL SuperMultiporeHZシリーズに

おける低分子試料（DCHP）のHETPの注入量依存性
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を示す。TSK－GEL SuperMultiporeHZシリーズの最

大試料注入量は、10μLであり、望ましくは5μL以下

である。

TSKgel SuperMultiporeHZ－Nによる低分子標準ポリ

スチレン（A－500）の分離能の注入量依存性を図８











布データにおいては、充てん剤ロット間差が非常に小

さいことが示され、一方の従来タイプではロット間差

が大きいことがわかる。




