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●全自動化学発光酵素免疫測定装置 AIA®－CL300 の
　開発　

バイオサイエンス事業部　第一開発部　装置グループ　　牧野　英一

1．はじめに

　免疫診断市場において、AIA システムは 1988 年よ

り市場展開を開始し、現在も大学病院などで広く使用

されている。しかし、AIA システムにおいては、検出

方法が蛍光法であり 1ステップ法を原理とするため、

感度の不足、測定レンジの不足を指摘されることも

あった。そこで、バイオサイエンス事業部では、化学

発光酵素免疫測定法を原理とする新システムの開発を

行い、2014 年に大型機 AIA®－CL24001）、2016 年に準

大型機 AIA®－CL12002）を上市し、専用試薬（AIA －パッ

ク　CL ® 試薬）とともに AIA－CL システムとして新

たな市場展開を開始している。

　従来の AIA システムでは、検査室の規模や設置ス

ペースなどのニーズに応じて、大型機、中型機、小型

機とサイズの異なる装置のラインナップが市場浸透に

大きな効果をもたらしたため、AIA－CL システムにお

いても同様なラインナップの拡充が急務となってい

た。

　今回、AIA－CLシステムAIA®－CL2400／1200に続き、

小規模病院向けの小型装置AIA®－CL300 を開発したの

で、本機種の仕様ならびに機能、基礎検討結果を報告

する。

2．開発の目的

［1］小型機の開発

　AIA－CL システムで既に上市した AIA®－CL2400／

1200 は、1 時間あたりの処理能力が最大 240 ／120 テ

ストであり、大規模病院と中規模病院をターゲットに

したシステムであった。

　そこで、今回報告する AIA®－CL300 は AIA－CL シ

ステムにおける小型機種として位置付け、小規模病院

をターゲットとした。なお、大型機のバックアップ、

AIA システムの小型機ユーザーの切り替え、AIA－CL

システムの導入モデルとしても適した仕様を目指し

た。

　これにより、AIA－CL システムで幅広い顧客層をカ

バーすることが可能となり、新規顧客の獲得、AIA シ

ステムからの切り替えの促進が期待される。

［2］設置面積の縮小

　小規模病院では検査室での設置面積が重要視され

る。新規顧客の獲得と、AIA システムからの切り替え

を想定し、設置幅を AIA システム小型機（AIA®－360）

を目標とした。

3．装置外観・仕様

　装置外観を図１、主な仕様を表１に示す。

4．結果

［1］検体処理能力

　処理能力最大 30 検査／時間の AIA－CL システムの

装置を開発した。なお、測定に関係する各種機構は

AIA®－CL2400／1200 と共通設計とすることで、AIA －

パック　CL® 試薬を使用した際に同等の性能が得られ

る設計となっている。
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［2］設置面積の縮小

　AIA®－CL300 の処理能力に合わせて、下記ユニット

の仕様の最適化を行い、設置面積の縮小を実現した。

　・検体設置数

　・試薬設置数

　・分注ユニットの共通化

　・反応、検出テーブルの共通化

　・基質供給形態

　これらの対応により、図２に示す通り、設置時に最

も重要視される横幅は 520 mmとなった。これは、目

標とした AIA®－360、の横幅と同じで、AIA システム

からのスムーズな切り替えが期待できるサイズとなった。

　基質供給形態については、大型機と同じボトルタイ

プを使用すると、冷却機能が必要になり、装置サイズ、

コストに影響するため、MTC（Micro Twin Cuvette）

タイプとした。

5．測定性能

　AIA®－CL300 を使用して、既上市の AIA －パック 

CL® 試薬 53 項目を用いその性能について検証した。

その結果、すべての項目において AIA®－CL2400 と同

等の性能が得られることを確認した。ここでは代表的

な項目（TSH：甲状腺刺激ホルモン、FT3：遊離トリヨー

ドサイロニン、FT4：遊離サイロキシン、PSA：前立

腺特異抗原、E2：エストラジオール、BNP：脳性ナ

トリウム利尿ペプチド）について同時再現性、日差再

現性、AIA®－CL2400との相関性試験の結果を報告する。

［1］同時再現性

　同時再現性（n＝ 20）は、項目毎に濃度の異なる 3

種類の試料を使用して実施した。変動係数（CV（％））

は 1.47 ％～ 2.57 ％と良好であった（表２参照）。

［2］日差再現性

　日差再現性（n＝ 20）は、CLSI ガイドライン EP5

－A3 に従い、項目毎に濃度の異なる 3種類の試料を使

用して実施した。なお、実施期間は各項目の検量線有

効期間に対して、それ以上の期間を費やして取得した。

変動係数（CV（％））は 1.18 ％～ 2.91 ％と良好であっ

た（表３参照）。

［3］相関性試験

　先に挙げた項目毎に 50 検体以上の患者検体を AIA®

－CL2400 と AIA®－CL300 で測定し、得られた結果の

相関性を確認した。回帰係数は 0.9476 ～ 1.0553、相

関係数 rは 0.998 ～ 1.000 と良好な相関性を示した（図

３参照）。

測定原理
処理能力
対応試薬
同時測定項目数
測定時間
試薬設置数
チップセット数
測定に必要な検体量
寸法［mm］

AIA®－CL300
化学発光酵素免疫測定法
30 テスト／時間

AIA－パック　CL® 試薬
最大 6項目
15 分

最大 24 テスト
96 本
5～50μL

W520×D640×H660 

AIA®－360
蛍光酵素免疫測定法
36 テスト／時間

Eテスト「TOSOH」Ⅱ試薬
最大 4項目
20 分

最大 25 テスト
パーマネントノズル
10～100μL

W520×D400×H520 

ද̍　AIA®－CL300 主要仕様

幅×奥行×高さ（mm）
520×400×520

幅×奥行×高さ（mm）
520×640×660

AIA®－CL300 AIA®－360

図 2　AIA®－CL300 と AIA®－360 の装置サイズ比較
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6．まとめ

　処理能力最大 30 テスト／時間で、装置横幅 520 mm

とコンパクトなAIA®－CL300 を開発した。設置面積の

縮小を達成したことで、今後、試薬のラインナップの

充実に伴って、新規顧客の獲得や、既存の AIA シス

テムユーザーからの切り替えも期待できる装置となっ

た。
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